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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

ESPECIFICACIONES:

    •  Frecuencia de recambio de dosímetros: trimestral
    •  Entrega de dosímetros: a cargo y gestión de la empresa proveedora
    •  Devolución de dosímetros: a cargo y gestión del cliente
    •  Sistema de Alerta Temprana SAT de dosis elevadas: INCLUIDO
    •  Acceso Online a registros dosimétricos: INCLUIDO
    •  Soporte Técnico especializado: INCLUIDO
    •  Material de soporte (colgador, cartelería): INCLUIDO
    •  Capacitación en protección Radiológica para Usuarios: INCLUIDO
 
MOTIVO de la ESPECIALIDAD:

    •  Se trata de la contratación del servicio de monitoreo dosimétrico obligatorio para personal de
Hospitales Escuela de la Unidad Académica, por el riesgo radiológico del personal expuesto a
radiación ionizante. Solo la empresa MKS posee actualmente la capacidad técnica necesaria para
la realización del servicio mencionado, dado es el único laboratorio con ensayos de aptitud para
dosimetría de Rayos X, y con certificación ISO 9001:2015 que respalda el historial del personal
expuesto.
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